[bookmark: _GoBack]南方科技大学医院胸腔手术器械采购招标要求
一、投标人资质要求：
1、投标人必须具有独立法人资格；
2、若所投产品（胸腔手术器械）为进口产品，则投标人必须为提供所投产品（胸腔手术器械）的制造商或合法代理商或合法授权供应商（提供相关证明）；若所投产品（胸腔手术器械）是国内产品（非进口产品），则投标人不需要提供其为所投产品的制造商或合法代理商或合法授权供应商的证明；
3、投标人提供针对所投产品的《医疗器械备案凭证》或《医疗器械注册证》；
4、投标人必须具有《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》；
5、本项目不接受联合体投标人。
二、货物清单：
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	预算金额（万元）

	1
	胸腔手术器械
	1
	批
	19.9


三、主要技术规格及配置要求：
（一）主要技术参数要求：
1、适用于胸腔手术，满足血管阻断，血管分离、游离，组织抓取，清洗腔内残留液体，缝合时打结或推进用，清扫淋巴结等手术需求。
2、可以反复消毒、使用。
3、符合科室使用要求。
4、器械详细要求：
	序号
	名 称
	要 求
	数量
	单位
	备 注

	1
	肺叶钳
	1.总长:340mm.2.指环式,3.头部弯25度,弯形无齿,头部长60mm,.头宽:8mm
	1
	把
	提供样品

	2
	肺叶钳
	1.总长:340mm.2.指环式,3.头部弯25度,弯形有齿,齿为单槽齿,头部长60mm,.头宽:8mm.
	1
	把
	提供样品

	3
	肺叶钳
	1.总长:340mm.2.指环式,3.头部弯25度,弯形无齿,头部长60mm,.头宽:6mm
	1
	把
	提供样品

	4
	肺叶钳
	1.总长:340mm.2.指环式,3.头部弯25度,弯形有齿,齿为单槽齿,头部长60mm,.头宽:6mm.
	1
	把
	提供样品

	5
	肺叶钳
	1.总长:340mm.2.指环式,3.头部弯10度，有齿,头部长80mm.头宽8mm
	2
	把
	提供样品

	6
	胸腔止血钳
	1.总长:340mm.2.指环式,3.头部弯30度,有齿,齿为双槽齿,头长70mm,头宽:3*3mm.圆形头.
	2
	把
	提供样品

	7
	胸腔止血钳
	1.总长:340mm.2.指环式,3.头部弯15度,有齿,齿为双槽齿,头长70mm,头宽:3*3mm.圆形头.
	2
	把
	提供样品

	8
	胸腔止血钳
	1.总长:340mm.2.指环式,3.头部弯10度,有齿,齿为双槽齿,头长60mm,头宽:3*3mm.圆形头.
	2
	把
	提供样品

	9
	胸腔止血钳
	1.总长:340mm.2.指环式.3.头部弯120度,有齿,齿为双槽齿，头部长70mm,头宽:3*3mm.圆形头.
	2
	把
	提供样品

	10
	胸腔止血钳
	1.总长:340mm.2.指环式.3.头部弯90度,有齿,齿为双槽齿，头部长60mm,头宽:3*3mm.圆形头.
	2
	把
	提供样品

	11
	胸腔止血钳
	1.总长:340mm.2.指环式,3.头部弯20度,有齿,齿为无损齿,头长90mm,圆形头.阻断用
	1
	把
	提供样品

	12
	胸腔组织钳
	1.总长:330mm.2.指环式,3.头部弯15度,弯形有齿,齿为单槽齿,头部长60mm,.头宽:5*12mm.三角头.
	2
	把
	提供样品

	13
	胸腔组织钳
	1.总长:340mm.2.指环式,3.头部弯15度,有齿,齿为单槽齿,头长70mm,.头宽:10mm.圆头.进口钢材
	1
	把
	提供样品

	14
	   持针钳
	1.总长:340mm.2.指环式2:头部弯形,长度15mm.进口钢材
	2
	把
	提供样品

	15
	冲吸器
	1.总长360mm,2.杆径6mm，3.头部弯35度、配2头.
	2
	把
	提供样品

	16
	打结棒
	1.总长330mm,2.杆径5mm，推节用
	1
	把
	提供样品


注意：1、带“▲”号的项目，项目需求中有明确要求具体证明材料的，按项目需求要求提供，项目需求中没有明确要求证明材料的，投标人必须提供产品制造商或合法代理商相关证明材料（技术白皮书或彩页或产品说明书等，如投标人所提供的资料为非中文版本，须在资料上进行标识以便查阅），否则该项参数视为不满足招标文件要求。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品一致。

四、  商务条款：
	序号
	目录
	招标商务需求

	（一）免费保修期内售后服务要求

	1
	免费保修期
	货物原厂免费保修期 3 年（含附件），时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。投标文件载明的免费保修期低于招标文件规定期限的视为没有实质性满足招标文件要求。

	2
	维修响应及故障解决时间
	在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。

	3
	其他
	1.1投标方提供售后服务承诺书，由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务。

	
	
	1.2投标人须承诺在免费保修期内厂家每半年免费做设备预防性维护和使用培训一次。

	
	
	1.3在保修期内,投标人应确保年开机率在95%以上,若不能达到此开机率，将作以下处理：a.年开机率在90-95%之间按一赔二延长保修期；b.年开机率在85-90%之间按一赔五延长保修期；c.年开机率低于85%，投标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。注：年开机率=（365-停机天数）/365

	
	
	1.4免费开放软件数据端口，支付对接医院HIS系统费用。

	
	
	1.5有专业培训师负责机旁操作培训，直至用户熟练使用为止。

	（二）免费保修期外售后服务要求

	1
	软件升级
	终身免费提供用户软件升级，并免费提供升级所需的硬件。

	2
	软件合法性
	软件终身免费使用，供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关，造成任何损失由供应商负责。

	3
	培训
	有专业人员对用户使用人员进行设备的基本结构、性能，日常的使用保养方法，紧急情况处理等相关内容的培训，并对院方维修工程师进行工作原理，操作使用、维修维护、常见故障排除方法培训。

	（三）其他商务要求

	1
	关于交货
	1.1交货期：签订合同后收到采购方供货通知之日起30日历天内交货、安装、调试、验收完毕并交付使用。安装标准:符合我国国家有关技术规范和技术标准；验收标准：应与投标文件技术标准一致 ,并符合我国有关技术规范和技术标准。

	
	
	1.2投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、维修手册、图纸等其他类似的义务。

	2
	关于验收
	2.1投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。

	
	
	2.2当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：
a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。
b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。
c、货物具备产品合格证。

	
	
	2.3凡属于国家规定强制检测的设备项目，都必须具备计量质检部门的检测合格证。

	3
	付款方式
	3.1货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清。

	
	
	3.2由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.05%；如超过供货期10日历天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

	
	
	3.3由于供应商的原因，在货到10日历天内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.05%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔





1

